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摘要

使⽤常规液相⾊谱系统和⾊谱柱时，磷酸化代谢物会与⾦属表⾯相互作⽤，导致难以分析。在本应⽤纪要中，我

们介绍了⼀种靶向UPLC-MS/MS⽅法分析⾎浆和组织提取物中的27种磷酸戊糖、糖酵解和能量代谢物。该⽅法采

⽤的ACQUITY Premier系统和Atlantis Premier BEH Z-HILIC⾊谱柱搭载了MaxPeak⾼性能表⾯技术，可减少代

谢物与⾦属表⾯之间的相互作⽤。⾊谱柱在⾼pH值流动相中的稳定性也极为关键，在流动相中使⽤pH值为9的碳

酸氢铵缓冲液时，实现了理想的峰尖锐程度、峰对称性和灵敏度。结果表明，⾼柱效、耐UPLC⾼压的1.7 μm 

Atlantis Premier BEH Z-HILIC⾊谱柱可对这些棘⼿分析物发挥优异的分离效果。

优势

靶向UPLC-MS/MS⽅法可使27种棘⼿代谢物获得尖锐且对称的峰■

Atlantis Premier BEH Z-HILIC⾊谱柱在碱性条件下稳定，可使⽤pH值⾼达9的缓冲液■

在UPLC系统和⾊谱柱中采⽤MaxPeak⾼性能表⾯技术可实现出⾊的峰尖锐程度、峰对称性和灵敏度■
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简介

中⼼碳代谢由多个酶介导途径组成，这些途径协同作⽤以提供能量、⺟离⼦，并减少辅因⼦，从⽽促进细胞⽣⻓

形成体内平衡。中⼼碳代谢的两种重要途径是糖酵解和磷酸戊糖途径。糖酵解途径涉及⼀系列反应，包括在富氧

条件下将葡萄糖转化为丙酮酸，以及在缺氧条件下进⼀步转化为乳酸。这些代谢物可参与三羧酸(TCA)循环。在这

些反应中，ATP形成，NADH氧化为NAD+。除了糖酵解外，磷酸戊糖途径可最终将葡萄糖转化为5-磷酸核糖和

NADPH。5-磷酸核糖随后进⼀步反应产⽣核糖，⽤于组成DNA和RNA1。 有⼈通过研究中⼼碳代谢物相对浓度的

波动来探索疾病的基础机制2。

由于磷酸戊糖途径和糖酵解组分具有极性，并且⼤部分包含磷酸化基团以及许多异构体，因此分析起来⼗分棘⼿

。代谢物中的磷酸基团可促使这些分析物吸附到分析系统的⾦属表⾯。⾦属吸附导致峰形变差，结果变异性增加

，灵敏度降低，测量值不可靠。 

在本研究中，我们介绍了⼀种采⽤两性离⼦HILIC⾊谱柱Atlantis Premier BEH Z-HILIC⾊谱柱的⽅法，适⽤于分

析磷酸戊糖途径、糖酵解和能量代谢物。该⾊谱柱采⽤的亚⼄基桥杂化(BEH)颗粒上含有磺基甜菜碱固定相3。 在

MaxPeak⾼性能表⾯(HPS)⾊谱柱硬件中填充这种材料的⽬的是减少⾦属敏感化合物与⾦属表⾯的相互作⽤4。 将

此⾊谱柱应⽤于ACQUITY Premier系统中，该系统也采⽤了MaxPeak HPS技术，并搭配Xevo TQ-S micro串联四

极杆质谱仪。 

实验

制备流动相

为确保制备的重现性，⽤重量法每3天制备⼀次⾼品质流动相。使⽤上⽫天平称取2.96 g碳酸氢铵(Sigma 

09830)，加⽔⾄240 g，制备150 mM碳酸氢铵pH 9.00储备液。加⼊28%氨⽔溶液(Sigma 338818)，将储备液的

pH值调⾄9.00 (±0.02)，再⽤天平将溶液重量准确调整⾄250 g。取该浓缩缓冲液100 g加⼊两个LDPE流动相瓶中

。称取900 g⽔加⼊其中⼀瓶缓冲液中，制备流动相A，称取707.6 g (900 mL)⼄腈(ACN)加⼊另⼀瓶缓冲液中，制

备流动相B。拧紧流动相瓶盖，超声处理20分钟以备使⽤。

⽤相同⽅式制备pH筛选流动相，测量流动相A和B的最终体积⽐例。简单来说，称取0.976 g醋酸铵(Sigma 

431311)，加⽔⾄⼤约100 g。加⼊⼄酸(Sigma 338826)或28%氨⽔调节pH，随后⽤天平将溶液重量准确调整⾄
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125 g以制备100 mM溶液。取50 mL该溶液加⼊两个流动相瓶中。向其中⼀瓶溶液加⼊450 mL⽔制备流动相A，

向另⼀瓶溶液加⼊450 mL⼄腈制备流动相B，随后拧紧瓶盖，超声处理20分钟。 

制备储备液

⾼纯度分析物标准品购⾃Sigma Aldrich。购⼊的⽢油醛-3-磷酸为10.7 mg/mL⽔溶液形式，其他试剂均为固体。

储备液分别⽤50%⼄腈/50%⽔制成20 mM的游离酸溶液，随后混合为三份相同的1 mM混合溶液（溶于50%⼄腈

/50%⽔），得到⼯作储备液。稳定同位素标记的内标（Cambridge Isotope Laboratories和Sigma Aldrich）分

别⽤50%⼄腈/50%⽔制成1 mM的游离酸溶液。然后⽤50%⼄腈/50%⽔制成100 µM乳酸-13C和葡萄糖-6-磷酸-13

C、AMP-13C15N、ADP-15N、ATP-13C、GMP-13C15N和GTP-13C各10 µM的5x浓缩⼯作内标混合物。所有储备液

均储存于-20 ℃下。

使⽤50%⼄腈/50%⽔连续稀释⼯作储备液，得到250、125、50、25、12.5、5、2.5、1.25、0.50、0.250、

0.125和0.050 µM的标准储备液，制备标准曲线标样。取5 µL各标样以及5 µL内标混合物加⼊⽤硅烷化样品瓶盛装

的15 µL 50%⼄腈/50%⽔中。这些标样分别代表25 µL体积下浓度为50、25、10、5、2.5、1、0.5、0.25、0.1、

0.05、0.025和0.01 µM的校准溶液。然后加⼊75 µL 50%⼄腈/50%⽔，使最终体积达到100 µL。因此，标准曲线

标样的最终浓度分别为12.5、6.25、2.5、1.25、0.625、0.25、0.125、0.0625、0.025、0.0125、0.00625和

0.0025 µM。 

提取肝脏和脑组织

按照之前所述⽅法5进⾏样品前处理以及改性。雌性Sprague Dawley⼤⿏肝脏和雄性Sprague Dawley⼤⿏脑均购

⾃BioIVT（纽约⻙斯特伯⾥）。取25 mL肝脏/脑组织液加⼊2 mL Precellys组织均质管（部件号10409）中，随

后加⼊750 μL 80%甲醇/20%⽔（置于⼲冰上冷冻）。在Precellys Evolution上使⽤3 x 15 s循环程序，转速5800 

rpm，循环之间暂停30秒，将样品研磨成匀浆。⽤移液器移取匀浆样品并加⼊新的1.5 mL微量离⼼管中，置于-20 

℃下保存60分钟。在4 °C下将样品以18407 xg离⼼10分钟。将上清液转移⾄1.5 mL离⼼管中，使⽤TurboVap在

室温下先后以1 L/min和2.5 L/min的条件⼲燥100分钟和30分钟。⽤50 µL 50%⼄腈/50%⽔复溶样品，短暂的涡

旋混合，在4 °C下放置10分钟，随后在4 °C下以18407 xg离⼼10分钟。⽤移液器将样品转移⾄全回收硅烷化样品

瓶中⽴即分析。

提取⾎浆

Sprague Dawley K2EDTA混合性别⾎浆购⾃BioIVT（纽约⻙斯特伯⾥）。将25 µL⾎浆加⼊1.5 mL微量离⼼管中

。然后加⼊125 µL 80%甲醇/20%⽔（置于⼲冰上冷冻）。将样品涡旋混合1分钟，然后封盖并置于振荡器上以

250 rpm在室温下振荡20分钟。随后将样品置于-20 °C冷冻柜中保存60分钟。在4 °C下将样品以18407 xg离⼼
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10分钟。将上清液转移⾄1.5 mL离⼼管中，使⽤TurboVap在室温下先后以1 L/min和2.5 L/min的条件⼲燥100分

钟和30分钟。⽤50 µL 50%⼄腈/50%⽔复溶样品，短暂的涡旋混合，在4 °C下放置10分钟，随后在4 °C下以

18407 xg离⼼10分钟。⽤移液器将样品转移⾄全回收硅烷化样品瓶中⽴即分析。

液相⾊谱条件

液相⾊谱系统： ACQUITY Premier BSM系统

样品瓶： 沃特世全回收样品瓶，已去活（部件号

：186000385DV）

流动相溶剂瓶： 沃特世认证LDPE容器1 L（部件号：186009110）

⾊谱柱： Atlantis Premier BEH Z-HILIC 1.7 μm, 2.1 x 100 

mm（部件号：186009979）

柱温： 30 °C

样品温度： 8 °C

进样体积： 3 µL

流速： 0.5 mL/min

流动相A： 15 mM碳酸氢铵⽔溶液，pH 9.00

流动相B： 15 mM碳酸氢铵，溶于90%⼄腈/10%⽔v/v，pH 

9.00
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梯度表

质谱条件

质谱系统： Xevo TQ-S micro串联四极杆质谱仪

电离模式： 正/负

⽑细管电压： 1 kV/1 kV

脱溶剂⽓温度： 500 °C

脱溶剂⽓流速： 1000 L/h

锥孔⽓流速： 50 L/h

离⼦源温度： 150 °C
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数据管理

MS软件 MassLynx v4.2 SCN1017

结果与讨论

之前已有研究报告，使⽤pH值⼤约为9的醋酸铵或碳酸氢铵缓冲液的流动相分析磷酸化代谢物可实现理想的峰尖

锐程度、峰对称性和灵敏度6-9。 但除了采⽤有机聚合物或亚⼄基桥杂化(BEH)颗粒的⾊谱柱外，常规HILIC⾊谱柱

在该pH值下难以保持稳定。采⽤聚合物颗粒的⾊谱柱耐⾼压范围有限，且柱效与填充杂化颗粒的⾊谱柱相⽐相对

较低。Atlantis Premier BEH Z-HILIC⾊谱柱兼具pH 10条件下的稳定性和⾼柱效3，是本⽂所述应⽤的理想之选。

此外，这些⾊谱柱的硬件采⽤了MaxPeak⾼性能表⾯(HPS)，以减少分析物和⾦属表⾯的相互作⽤，从⽽改善⾦

属敏感化合物的峰形、峰⾯积和峰⾯积重现性4,10,11。

本研究评价了3种不同的缓冲液pH值，确定它们对峰形、对称性和灵敏度的影响：所有缓冲液均包含10 mM醋酸

铵，pH值调节⾄5.0、6.8和9.0。4种分析物的结果⻅图1。3-磷酸⽢油酸(3PG)、三磷酸⻦苷(GTP)和三磷酸腺苷(

ATP)在pH 9.0的缓冲液中观察到理想结果，与此前使⽤其他⾊谱柱得到的结果⼀致6‒9。与此相反，烟酰胺腺嘌呤

⼆核苷酸(NAD)在三种缓冲液中均观察到对称的窄峰。为理解缓冲液类型和浓度对分析物峰形和保留性的影响，还

研究了pH值为9.0的碳酸氢铵缓冲液。使⽤pH值为9.0的碳酸氢铵缓冲液时，尽管保留性降低，但⼤多数化合物的

峰形均有改善（图2）。此外，使⽤pH值为9.0的碳酸氢铵缓冲液时，5-磷酸核糖(5P)与同分异构体5-磷酸核酮糖

/5-磷酸⽊酮糖的分离明显改善，3PG的峰形尖锐程度也⼤幅增加。最后研究了缓冲液浓度对峰形和保留性的影响

。使⽤浓度为5、10、15和20 mM的pH 9.0碳酸氢铵缓冲液制备流动相A和B，执⾏分离。图3以2PG和3PG为例展

⽰了本研究的结果。我们可以看到，缓冲液浓度越⾼，分析物的保留时间就越⻓。实际上，本研究所有分析物均

可⻅相同的现象。使⽤15 mM的pH 9.0碳酸氢铵缓冲液得到的3PG峰形最好，其他分析物也是如此，因此最终⽅

法选⽤该浓度的缓冲液。 
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图1.流动相pH值对磷酸化分析物峰形的影响
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图2.流动相缓冲液对分析物峰形和分离度的影响
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图3.流动相缓冲液浓度对2PG和3PG分离的影响
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MS条件已通过向质谱仪中注⼊每种分析物完成了优化。优化参数⻅表1。溶于50:50⼄腈/⽔的27种分析物的代表

性分离结果如图4所⽰。使⽤2.1 x 100 mm, 1.7 μm Atlantis Premier BEH Z-HILIC⾊谱柱，流速设置为0.5 

mL/min。分别展⽰了正离⼦和负离⼦电喷雾(ES)电离模式下的⾊谱图。基本所有分析物都观察到尖锐且对称的峰

。两对同分异构体5-磷酸核酮糖/5-磷酸核糖和2PG/3PG都实现了良好分离。根据分析物与稳定同位素标记内标的

峰⾯积之⽐，对27种分析物制作了标准曲线。相关系数的范围为0.9904（⽢油醛-3-磷酸）⾄0.9996（5-磷酸核酮

糖/5-磷酸⽊酮糖和ADP）（⻅表2）。定量下限(LLOQ)范围为0.0063~1.25 μM。
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表1.质谱参数
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图4.溶于50/50⼄腈/⽔的分析标样的代表性⾊谱图
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表2.标准曲线结果

我们使⽤该⽅法靶向分析了⼤⿏⾎浆、⼤⿏肝脏和⼤⿏脑提取物中的27种分析物。代表性⾊谱图如图5所⽰。在这

些组织提取物中也观察到与⽤溶剂制备的标样相同的尖锐对称峰。在⾎浆样品中检测到⾼浓度的磷酸烯醇丙酮酸(
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PEP)，以及3PG、ADP、GMP、果糖-6-磷酸(F6P)和葡萄糖-6-磷酸(G6P)。后三种代谢物也出现在肝脏和脑组织

样品中。此外，还在肝脏提取物中检测到⾼浓度的烟酰胺腺嘌呤⼆核苷酸磷酸(NADP)，在脑提取物中检测到⾼浓

度的⼄酰辅酶A (Acetyl CoA)。 
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图5.⼤⿏⾎浆和组织提取物中的分析物代表性⾊谱图
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结论

我们开发了⼀种灵敏的UPLC-MS/MS靶向分析法，⽤于分析⾎浆和组织提取物中的27种磷酸戊糖途径、糖酵解和

能量代谢物。将ACQUITY Premier系统与Atlantis Premier BEH Z-HILIC⾊谱柱联⽤，使这些棘⼿分析物获得了

尖锐且对称的峰。其中，BEH Z-HILIC⾊谱柱对碱性流动相的稳定性是该⽅法的关键之处，众多代谢物都在使⽤

pH 9.0碳酸氢铵缓冲液时表现出理想的峰尖锐程度、峰对称性和灵敏度。本研究的结果表明，ACQUITY Premier

系统联合Atlantis Premier BEH Z-HILIC⾊谱柱适⽤于极性代谢组学分析，尤其是针对可与⾦属表⾯相互作⽤的代

谢物。
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